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مقدمه

یکی از مشکلات مراقبتی و پایش بیماران تنفسی در شرایط اورژانسی و 

بیمارستانی و بستری در منزل تنظیم میزان اکسیژن مورد نیاز با فلومتر 

های موجود در بازار است و نیاز به مراقبت همیشگی و تعیین میزان اکسیژن 

دائم زیر نظر پرسنل مجرب پزشکی دارد،  مورد نیاز این بیماران به صورت

تا این که بیماران بتوانند به اندازه مورد نیاز خودشان کمبود یا افزایش 

اکسیژن مورد نیازشان اندازه گیری و تننظیم گردد. پرسنل درمانی براساس 

شرایط بیمار و وضعیت حیاتی بیمار قادر خواهند بود این میزان را تعیین 

این اقدامات درمانی و مراقبتی زمانی قابل اجراء  ایند،نموده و تجویز نم

خواهد بود که پرسنل درمانی به طور کامل از میزان اکسیژن موجود در بدن 

بیمار اگاهی داشته باشند تا بتوانند بر اساس آن میزان اکسیژن مورد نیاز را 

عمل با هدف پیشگیری از ارائه بیش از حد اکسیژن و یا  نیتعیین نمایند، ا

. به طور کلی این فرایند با بررسی ردیگیخطر ارائه کمتر اکسیژن انجام م

 چکیده

 اکسیژن زانمی تنظیم منزل در بستری و بیمارستانی، اورژانسی شرایط در تنفسی بیماران پایش و مراقبتی مشکلات از یکی مقدمه:

 دائم رتصو به بیماران این نیاز مورد اکسیژن میزان تعیین و همیشگی مراقبت به نیاز و است بازار در موجود های فلومتر با نیاز مورد

 نیاز دمور اکسیژن دستی و خودکار تنظیم برای دیجیتال فلومتر " طراحی مطالعه این از هدف، دارد پرستاری مجرب پرسنل نظر زیر

 .باشدمی محیطی هر در و شرایطی هر بیماردر شرایط با متناسب و کافی اکسیژن ارائه از اطمینان و "تنفسی بیماران برای

. است رسیده ثبت به 43/21/2331 مورخ 32020 اختراع ثبت شماره به کشور املاک و اسناد ثبت سازمان در دستگاه این روش کار:

 اکسیژن میزان .باشدمی اکسیژن خروجی و ورودی، اکسیمتر پالس ورودی، دیجیتالی نمایشگر صفحه، فلومتر یک شامل دیجیتال فلومتر

 کاتوماتی صورت به است شده تعیین اکسیمتری پالس بوسیله که( Spo2) اکسیژن از هموگلوبین اشباع سطح اساس بر بیمار نیاز مورد

 همچنین و یدیجیتال بصورت وی قلب ضربان تعداد نمایش و بیمار به تحویلی اکسیژن میزان نمایش. گرددمی ارائه بیمار به دستی یا و

 .باشدمی دستگاه این کارکردهای دیگر از اکسیژن جریان قطع نشاندهنده صوتی هشدار اعلام سیستم وجود

 بیماران ویژهب بیماران توسط نیاز مورد حد از کمتر یا و بیشتر اکسیژن دریافت از حاصل هاینگرانی وسیله این بکارگیری با ها:یافته

 .شد خواهد برطرف توجهی قابل حد تا منزل در بستری

 مورد سیژناک ارائه. باشدمی تنفسی بیماران به نیاز مورد اکسیژن ارائه جهت مطمن ایوسیله هوشمند دیجیتال فلومتر نتیجه گیری:

 کاربردهای وصخص در بالینی کارآزمایی مطالعات اجراء. باشدمی وسیله این کارکرد پایه اکسیژن از هموگلوبین اشباع میزان اساس بر نیاز

 .گرددمی توصیه دیجیتال فلومتر بیشتر بالینی

 پرستار، اکسیمتری پالس، فلومتر، تراپی اکسیژن ها:یدواژهکل
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میزان باند شدگی هموگلوبین از اکسیژن موجود در خون بیمار که به عنوان 

. با توجه به (0-2)شود ییک معیار بالینی مطرح است، تشخیص داده م

گفت که در واقع پزشک و پرستار در تعیین  توانیتوضیحات ارائه شده م

یمار نیازمند بررسی دائم شرایط ب باشدیاینکه بیمار چقدر نیازمند اکسیژن م

ارامتر که به عنوان پ باشندیین میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن مو تعی

SPO2 امروزه در میان بازارهای بزرگ تجهیزات پزشکی گرددیتعیین م .

افراد  SPO2تحت عنوان پالس اکسیمتری جهت تعیین میزان  یالهیوس

سالم و بیمار به طور روزمره در اکثر محیطهای بهداشتی و درمانی مورد 

. دستگاه پالس اکسیمتری که بر اساس امواج مادون ردیگیاستفاده قرار م

این توانایی را داردکه میزان باند شدگی اکسیژن با  کندیقرمز فعالیت م

ش بگذارد. در حالت هموگلوبین را اندازه گیری نماید و در مانیتور به نمای

 دینمایدرصد را گزارش م 39-31 یطبیعی مانیتور دستگاه میزان باند شدگ

که نشانه کافی بودن اکسیژن شریانی بیمار است و در صورتی که مانیتور 

از این است که اکسیژن  یادرصد را نشان دهد نشانه 31از  ترنییاعداد پا

ار دچاردرجات خفیف تا شدید و بیم ردیگیکافی در دسترس بیمار قرار نم

. (1, 1)بدن( شده است  یها)کاهش اکسیژن در دسترس بافت یپوکسیها

که  این است باشدیمشکلی که در استفاده از این پالس اکسیمتر مطرح م

فاً و صر کندیاین وسیله میزان اشباع خون شریانی از اکسیژن را فراهم م

 توانیجهت ارائه اطلاعات به پزشک و پرستار و یا خود بیمار است، در واقع م

 دهدیاین گونه نتیجه گرفت که پالس اکسیمتر موجود اطلاعات را نمایش م

 دیگر همچون پرسنل درمانی یا ولی ارائه اکسیژن برای بیمار نیازمند فردی

ور که بیمار به ط باشدیافراد دیگر است و از طرفی تضمینی برای این نم

کامل و مناسب با شرایط جسمی فعلی اکسیژن را دریافت نماید. در حقیقت 

بزرگترین مشکلی که تیم درمان با بیماران نیازمند به اکسیژن دارند، 

به  لکه اطمینان کامل از اینکه فردتشخیص میزان نیاز به اکسیژن نیست ب

میزان کافی و متناسب با شرایط فعلی اکسیژن را دریافت کند. البته شاید 

این مشکل در محیط درمانی که پزشکان و پرستاران آموزش دیده حضور 

دارند کمتر دیده شود چرا که آنها در لحظه و بر اساس دانش و تجربه خود 

اهند نمود، اما در هر دو حالت اهمیت مشکل تنفسی بیمار را کنترل خو

درمانی نیز حیاتی  یهاطیاطمینان از ارائه اکسیژن به بیمار حتی در مح

 .(0-1)خواهد بود 

با توجه به شرایط کشور ایران که مشکل کمبود جدی پرستار و پزشک جزء 

، امکان حضور دائم پزشکان و باشدیو درمانی م الویت های بهداشتی

درمانی و خصوصاً منزل برای بیماران تنفسی  یهاطیپرستاران در تمام مح

ساعته پرستار در بخش  10و از طرفی حتی حضور  باشدیمزمن مقدور نم

 یهاتضمینی برای این باشد که بیماران در بخش تواندیدرمانی نیز نم

عادی به میزان کافی اکسیژن مورد نیاز بدن را  یهابستری خصوصاً بخش

. قطعاً یکی از دلایل این امر کمبود جدی پرستاران در طی کنندیدریافت م

ران که اتفاقاً نیاز بیما باشدیشب م یهافتیمختلف خصوصاً ش یهافتیش

 و کنترل شرایط تنفسی بیماران در شب از اهمیت بیشتری برخوردار است

درمانی همچون منازل شخصی که  یهاطیمح. همچنین به غیر از (0, 9)

پزشکان و پرستاران حضور ندارند، اطمینان از اینکه بیماران تنفسی میزان 

کافی اکسیژن را با توجه به شرایط جسمی خود دریافت نمایند بیش از پیش 

حائز اهمیت است. در واقع همه بیماران دانش و تجربه این را ندارند که 

ف چه میزان باید اکسیژن دریافت نمایند. در این بدانند در شرایط مختل

مواقع معمولاً افراد یا سطوح کم اکسیژن را دریافت خواهند نمود که سبب 

و یا اینکه میزان بسیار  شودیها معوارض جدی و به خطر افتادن حیات آن

ا که دچار عوارض مسمومیت ب ندینمایبیشتر از نیاز خود اکسیژن دریافت م

درمانی و غیردرمانی(  یهاطی. در هر دو حالت فوق )محشوندیاکسیژن م

بیماران برای اینکه اکسژن دریافت نمایند باید از فلومتر اکسیژن استفاده 

ا اکسیژن )کپسول اکسیژن ی ژنینمایند. فلومتر اکسیژن متصل به منبع اکس

که در واقع سبب تجویز اکسیژن به صورت  باشدیمرکزی بیمارستان( م

. طریقه کار با این فلومتر گرددیلیتر م 21لیتر تا بیش از  2ز حجم دستی ا

و هم اینکه افراد بایستی  باشدیها هم نیازمند آموزش و صرف زمان م

مختلف جسمی همچون قدرت عضلانی کافی برای بازکردن  یهاییتوانا

راد در اف هاییفلومتر، دقت بینایی بالا و مناسب را داشته باشند که این توانا

. با توجه (3)بسیار سخت خواهد بود  باشندیبیمار که عمدتاً سالمند نیز م

نتیجه گیری نمود که ابزار فعلی جهت تعیین  توانیه مبه مطالب ارائه شد

میزان نیاز بیماران به اکسیژن یا همان پالس اکسیمتری صرفاً نیاز افراد را 

و هیچ گونه تضمینی در ارائه اکسیژن کافی  کندیبه اکسیژن را مشخص م

فلومتر  "به بیماران نیست. در حقیقت هدف اصلی این مطالعه طراحی 

ای تنظیم خودکار و دستی اکسیژن مورد نیاز برای بیماران دیجیتال بر

اطمینان از ارائه اکسیژن کافی و متناسب با شرایط بیماردر هر  "تنفسی

 .باشدیشرایطی و در هر محیطی م

 روش کار

نوین در علوم پزشکی  یهایاین مطالعه از نوع ابداعی و در حوزه فناور

اسناد و املاک کشور به شماره ثبت . این دستگاه در سازمان ثبت باشدیم

به ثبت رسیده است. فلومترهای  43/21/2331مورخ  32020اختراع 

اند. در واقع ابتدا در صنعت اکسیژن از زمان طراحی تغییرات خاصی نداشته

طراحی شدند و سپس وارد پزشکی شدند. فلومترهای اکسیژن صرفاً جهت 

ازار فعلی در ب یهااکثر نمونه . درباشدیمشخص کردن جریان گاز اکسیژن م

 و تغییری در عملکرد آنها ایجاد باشدینیز عمده تغییرات در ظاهر فلومترها م

نشده است. در واقع فلومترها از همان ابتدا بصورت دستی و بدون هیچگونه 

اند. در طی گذر زمان عمده تغییرات در جهت کوچک برنامه ورودی کار کرده

د. مختلف استفاده نمو یهاطیبوده است تا بتوان در مح کردن اندازه فلومترها

ده مختلفی تشکیل ش یهافلومتر هوشمند به عنوان یک سیستم از قسمت

 یاین سیستم شامل یک فلومتر، صفحه نمایشگر دیجیتالی، ورود است.

. در این سیستم، میزان باشدیو خروجی اکسیژن م یپالس اکسیمتر، ورود

 ژنیار بر اساس سطح اشباع هموگلوبین از اکساکسیژن مورد نیاز بیم

(Spo2 که بوسیله پالس اکسیمتری تعیین شده است به صورت اتوماتیک )

 . این عملکرد که فلومتر به صورت اتوماتیکگرددیو یا دستی به بیمار ارائه م

ه بر روی صفحه نمایشگر نیز ب کندییا دستی به بیمار اکسیژن منتقل م

اتوماتیک( مشخص ) Aکنترل دستی( و یا حرف ) Mصورت حرف کوچک 

. نمایش میزان اکسیژن تحویلی به بیمار و نمایش تعداد ضربان قلب گرددیم

وی بصورت دیجیتالی و همچنین وجود آلارم های صوتی نشاندهنده قطع 

این  . با بکارگیریباشدیجریان اکسیژن از دیگر کارکردهای این سیستم م

از دریافت اکسیژن بیشتر و یا کمتر از حد مورد حاصل  یهایسیستم نگران

نیاز توسط بیماران بویژه بیماران بستری در منزل تا حد قابل توجهی برطرف 

دستگاه هیچ گونه نمونه مشابه داخلی یا خارجی ندارد.  نیخواهد شد. ا

اصی به طور اختص تواندیمنحصر به فرد این دستگاه این است که م یژگیو

تنفسی شایع متناسب با اکسیژن مورد نیاز با آن بیماری بیماری  0برای 

 (2جدول اکسیژن رسانی کند )
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 شایع تنفسی و مقادیر نسبی اکسیژن مورد نیاز بیماران یهایماریب :1جدول 

 اکسیژن با ماسک )لیتر در دقیقه( دقیقه(اکسیژن با کانولای داخل بینی )لیتر در  بیماری تنفسی

 1< 1-1 تنگی نفس

 0-24 0-1 آدم ریه

 1< 0-1 آسم

 1-3 >1 (COPD) یمزمن انسداد

 1< 2-3 برونشیت

 1< 3-1 آمبولی ریه

 ------ 2-3 آبسه ریه

 ----- 3-1 پنومونی

 

 

 

ای و دار کندیاین دستگاه به صورت دیجیتالی کار م یهاتمام قسمت

باتری در قسمت پشت دستگاه است. این فلومتر دارای چندین بخش 

مجزا شامل کنترل اتوماتیک و دستی انتقال اکسیژن، حافظه مرکزی، 

سیستم اعلام هشدار صوتی، محفظه آب مقطر جهت مرطوب نمودن 

ک از این اجزاء دارای اکسیژن، باتری و یک صفحه نمایشگر. هر ی

که به تفصیل در ادامه درباره آنها توضیح داده  باشندیوظایفی خاصی م

. بخش اتوماتیک تنظیم میزان لیتر اکسیژن مورد نیاز بیمار شودیم

متناسب با بیماری مورد نظر که از قبل بر اساس برنامه داده شده به 

زان تنظیم می ، در بخش مکانیکالکندیحافظه مرکزی است فعالیت م

لیتر اکسیژن مورد نیاز بیمار به صورت دستی و بر اساس میزان مورد 

. حافظه مرکزی دستگاه به این صورت است که شودینیاز بیمار انجام م

شایع تنفسی و این که در هر یک از این  یهایماریاطلاعات مربوط به ب

لاوه بر شرایط چه میزان اکسیژنی لازم خواهد بود طراحی شده است. ع

این جهت ذخیره و به نمایش گذاشتن اطلاعات مربوط به تغییر میزان 

نوسانات لیتر دستگاه در حالت اتوماتیک نیز طراحی شده است. سیستم 

اعلام هشدار صوتی دستگاه به منظور تعیین سالم بودن مسیر اکسیژن 

رسانی و سالم بودن دستگاه و کافی بودن اکسیژن موجود در کپسول 

چنانچه هر یک از این موارد فاقد عملکرد و یا عملکرد  باشدین ماکسیژ

نامناسب باشند سیستم اعلام هشدار صوتی فعال خواهد شد. محفظه 

آب مقطر نیز جهت مرطوب نمودن اکسیژن با آب موجود در محفظه و 

پیشگیری از عوارض ارائه اکسیژن خشک و اثرات نامطلوب بر روی 

شده است. صفحه نمایشگر نیز وظیفه مخاط دهان و بینی طراحی 

نمایش میزان اشباع اکسیژن از هموگلوبین و تعداد ضربان قلب را دارد. 

این اطلاعات بر اساس اطلاعات منتقل شده از سوی دستگاه  شینما

 Spo2. نمایش تعداد ضربان قلب و میزان باشدیپالس اکسیمتری م

ا که نیاز به وجود چر باشدیمهم این فلومتر م یهاتییکی از قابل

 .رساندیمانیتورهای بزرگ بیمارستانی را به حداقل م

که پالس اکسیمتر به  ییهابخش اتوماتیک دستگاه با توجه به داده

عنوان شاخص تعیین کننده میزان اکسیژن مورد نیاز بیمار به فلومتر 

از آن که اطلاعات پالس شروع به کار کرده و پس  دهدیانتقال م

اکسیمتر به دستگاه رسید، دستگاه این اطلاعات را در گیرنده مرکزی 

و این گیرنده بر اساس  دهدیکه روی مانیتور تعبیه شده است قرار م

که تیم تحقیقاتی برای آن طبق منابع اکسیژن تراپی بر حسب  ییهاداده

اند هتعیین نمودمیزان باند شدگی هموگلبین و اکسیژن شریان بیمار 

شروع به ارزیابی میزان لیتر اکسیژن مورد نیاز بیمار نموده و در نهایت 

زی مرک رندهیپس از ارزیابی کلی و تعیین میزان اکسیژن بیمار، گ

مانیتور به صورت خودکارشروع به تغییر دادن درجه فلومتر کرده و 

. در کندیطرف م و نیاز بیمار را بر آوردیدرجه فلومتر را بالا و پایین م

که بیمار نیاز به اکسیژن بیشتری  شودیبسیاری از موارد مشاهده م

نسبت به حد طبیعی خود دارد و احساس زجر تنفسی و هیپوکسی 

شدیدی در بیمار وجود دارد که در این شرایط پزشک میزان اکسیژن 

را  بیمار تا بتواند کندیبیشتر از میزان طبیعی مورد نیاز بدن را تجویز م

از مرگ نجات دهد. قسمت مکانیکال فلومتر همانند فلومترهای موجود 

در حال حاضر است که نحوه کار این فلومتر های به صورت بازکردن 

پیچ تنظیم کننده درجه فلومتر و تنظیم میزان لیتر اکسیژن مورد نیاز 

. ایندر حالی است که فلومتر هوشمند به صورت دیجیتال باشدیبیمار م

کار فلومتر هوشمند به این صورت است که ابتدا بیمار  ٔ  و نحوه باشدیم

و یا هر فرد استفاده کننده مدل استفاده از دستگاه شامل دریافت 

تر . فلومدینمایاکسیژن به صورت اتوماتیک و یا دستی را تعیین م

تا در صورتی که اکسیژن بیمار  دینمایهوشمند این امکان را فراهم م

طبیعی باشد فلومتر هوشمند متوجه خواهد شد و میزان  بیشتر از حد

لیتر اکسیژن فلومتر صفر خواهد شد یعنی اکسیژن بیمار قطع خواهد 

شد، ولی همچنان پالس اکسیمتر لحظه به لحظه در حال اندازه گیری 

spo2  بیمار است و در صورتی که دوباره پالس اکسیمتری کاهش

به صورت خودکار شروع به تغییر  اکسیژن بیمار را گزارش دهد فلومتر

برنامه ریزی و همچنین  یهادرجه فلومتر دیجیتال براساس همان داده

پالس اکسیمتر کرده و اقدام به برطرف نمودن کمبود اکسیژن  یهاداده

مورد نیاز بیمار خواهد نمود.
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 نقشه فنی و اجزاء تشکیل دهنده فلومتر هوشمند اکسیژن :1تصویر 

 

 

 

این دستگاه قادرمی باشد تمام نوسانات تغییر لیتر بیمار را که به 

صورت اتوماتیک به بیمار داده تا بیمار را به وضعیت طبیعی اکسیژن 

بدن برساند در حافظه خود ذخیره نمایید و در صورت نیاز، پرسنل 

مایشگر دستگاه مشاهده ها را درصفحه نآن تواندیدرمانی و افراد م

نمایند و قادر به تشخیص تغییرات موجود در ریتم تنفس بیمار 

شوند. این دستگاه قادر به تشخیص نوع بیماری تنفسی بیماران 

 بر اساس تواندینیست اما با توجه به اطلاعات برنامه ریزی شده م

ماهیت بیماری و میزان مورد نیاز اکسیژن عمل کند. در حقیقت در 

اران مزمنی که شناخته شده هستند، در ابتدا نوع بیماری بیم

مشخص و اطلاعات مربوط به این نوع بیماری تنفسی در حافظه 

بر این اساس به بیماران اکسیژن  تواندیدستکاه موجود است و م

رسانی نماید. جهت تعیین سالم بودن مسیر اکسیژن رسانی، سالم 

ن موجود در کپسول به بودن دستگاه و کافی بودن میزان اکسیژ

که بیمار به خاطر  شودیویژه در منازل، در موارد بسیاری مشاهده م

خسته شدن از قرار داشتن ماسک و کانولا در بینی یا اصلاً کافی 

بودن اکسیژن ماسک را از از خود جدا نموده و دچار مشکلات 

شده و زمانی که بیمار هوشیار نبوده و یا بخاطر ناسالم  یتریجد

ودن دستگاه اکسیژن و یا ناکافی بودن اکسیژن کپسول، بیمار ب

هایپوکسی شده و گاها دچار مرگ شده، که این مسئله یکی از 

مسائل در بحث مراقبت از بیماران به خصوص در  نیتربزرگ

ویژه بوده است، لذا فلومتر هوشمند مجهز به سیستم  یهابخش

 سیستم نیاست. ا که بسیار کارآمد باشدیاعلام هشدار صوتی م

اعلام هشدار متصل به بلند گویی در داخل دستگاه است که به 

یعنی میزان اکسیژن بیمار در داخل شریانش  ماریب spo2 میزان

بار  3این میزان بیش از  قهیدق 24بستگی دارد و درصورتی که طی 

کمتر از حد طبیعی برسد شروع به اعلام خطر به صورت صوتی 

و پرسنل یا افراد  کندیمار را اطلاع رسانی مو وضعیت بی کندیم

ها تا آن دینمایمراقب را در منزل آگاه و آماده مراقبت اورژانسی م

بیمار را ارزیابی کرده و مشکل را تشخیص دهند. برخی شرایطی که 

شامل جدا  شوندیسبب فعال شدن سیستم اعلام هشدار صوتی م

 در اکسیژن رسانی یشدن کانولای بینی یا ماسک از بیمار، مشکل

همچون تحت فشارقرار گرفتن مسیر اکسیژن در لوله ماسک، اتمام 

 . مراحلباشدیاکسیژن موجود در کپسول و اتمام باتری فلومتر م

ت توضیح داده شده است. همچنین جه 1جدول کارکرد وسیله در 

پارامترهای مهم جهت تست و دقت و کارایی بیشتر این فلومتر از 

در  SPO2آزمون کالیبراسیون شامل بررسی میزان مشخص 

ضربانهای مختلف و بررسی دامنه پالس به منظور اطمینان از 

. در بررسی هر پالس اکسیمتری، شودیعملکرد دستگاه استفاده م

( به R-Curveته )استفاده از منحنی مشخصه جدول به کار رف

منظور اندازه گیری دقیق الزامی است.
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 مراحل کارکرد فلومتر دیجیتال ارائه اکسیژن :2جدول 

 چگونگی عملکرد مرحله

 اول
 گذاردیرا بر حسب میزان باند شدگی هموگلوبین با اکسیژن موجود در خون شریانی در مانیتور خودش به نمایش م ییهادر ابتدا پالس اکسیمتر داده

ی ها بر اساس شرایط تنفس. لازم به ذکر است که این دادهباشدیها به عنوان شاخص معتبر برای تشخیص میزان اکسیژن مورد نیاز بیمار مکه این داده

 .گرددیتوسط پالس اکسیمتر اندازه گیری شده و به صفحه نمایشگر ارسال م و صرفاً باشدیبیمار م

 دوم
. دقت داشته باشید که از قبل ما برنامه اکسیژن شودیها )میزان اشباع هموگلوبین و تعداد ضربان قلب( به گیرنده فلومتر هوشمند انتقال داده مداده

تنفس به این گیرنده مرکزی داده شده است و این اطلاعات بیان کننده مواردی هستند تا در صورت کاهش تراپی بر پایه اطلاعاتی فیزیولوژی و آناتومی 

 یا افزایش اکسیژن، بیمار به چه مقدار اکسیژن نیاز دارد تا سطح اکسیژن بدن بیمار طبیعی شود.

 اکسیژن تریل 21-4ص میزان اکسیژن مورد نیاز بیمار از دریافتی از پالس اکسیمتری و تشخی یهاتجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به داده سوم

 .شودیلیتر ثابت م 21-4فلومتر هوشمند بصورت خودکار این مقدار اکسیژن را به صورت دیجیتال بالا یا پایین نموده و در نهایت روی عددی از  چهارم

 پنجم

یژن و طبق معمول باید این اکس کندیاز طریق ماسک یا کانولای بینی حرکت م در نهایت این مقدار اکسیژن تنظیم شده از لوله فلومتر به سمت بیمار

پاس  دبا آب مقطر موجود در محفظه آب ترکیب شود. در نهایت بعد از تنظیم شدن مقدار اکسیژن مورد نیاز بیمار و رسیدن بیمار به حالت طبیعی عد

ایپوکسی و ... بیمار برطرف شده است که این نشان دهنده وضعیت اکسیژن تراپی بیمار را اکسیمتر در فلومتر به حد نرمال خود رسیده و بیمار علایم ه

 .دهدینشان م

 

 هاافتهی

کاربرد این وسیله برای بیماران تنفسی است که در منزل  نیتریاصل

در  تواندیوسیله م نی. اشوندیو گاها دچار حملات تنفسی م باشندیم

طی مدت زمان بستری فرد در منزل به طور دائم نیاز بیماران به اکسیژن 

را تعیین نماید و بر حسب آن اکسیژن کافی را به آنها ارائه نماید که 

سبب اطمینان از تجویزمناسب برحسب نیاز اکسیژن به بیماران 

دستگاه بصورت لحظه به لحظه قادر خواهد بود میزان  نی. اشودیم

وگلوبین از اکسیژن بیمار را از پالس اکسیمتری دریافت و بر اشباع هم

برنامه ریزی شده شروع به تجزیه و تحلیل این اطلاعات  یهااساس داده

کرده و در نهایت ظرف چند ثانیه میزان اکسیژن مورد نیاز هر بیماری 

را در هر شرایطی تشخیص بدهد و سپس اکسیژن مورد نیاز بیمار را به 

لیتر تعیین نموده و به بیمار بدهد تا اینکه بیمار را از  سرعت بر حسب

کمبود اکسیژن و مرگ احتمالی نجات داده و شرایط طبیعی را برای 

بیمار ایجاد نماید. دستگاه فلومتر دیجیتال هوشمند قادر خواهد بود بر 

اساس میزان باند شدگی هموگلوبین و اکسیژن خون شریانی که توسط 

میزان مورد نیاز اکسیژن بیمار را که  گرددین مپالس اکسیمتر تعیی

به صورت هوشمند تغییر داده و به  شودیتوسط فلومتر کم و زیاد م

بیمار منتقل نماید. فلومتر بر اساس ساختار خود قادر است که بخشی 

علامت حیاتی ضربان قلب  نیتراز علائم حیاتی را نمایش دهد. مهم

ایی اندازه گیری، ثبت و نمایش آن را که فلومتر هوشمند توان باشدیم

دارد که این کاربرد سبب اطلاع بیمار، همراهان و کادر درمان به صورت 

که باعث اقدامات فوری در  شودیدائمی از تعداد ضربان قلب بیمار م

صورت افزایش یا کاهش آن باشد. آلارم های موجود در فلومتر که به 

ان از ارائه اکسیژن و وجود صورت صوتی طراحی شده است سبب اطمین

. چرا که به محض قطع اکسیژن به هر دلیلی شودیجریان اکسیژن م

آلارم دستگاه به صدا درآمده و بیمار و اطرافیان و خصوصاً پرستاران در 

 .دینمایبخش را مطلع م

گفت با استفاده از این دستگاه بیمارانی که متصل به  توانیدر واقع م

یچگاه کمبود اکسیژن را احساس نخواهند کرد به این فلومتر هستند ه

این دلیل که این دستگاه قادر است لحظه به لحظه میزان اکسیژن بیمار 

را از این بیماران به عمل آورد به این  یاژهیرا پاییش نماید و مراقبت و

لیتر نیاز  21-2صورت که هر لحظه که بیمار به هر مقدار اکسیژن از 

شد  خواهد نیاکسیژن بیمار در عرض چند ثانیه تأم عاًیداشته باشد سر

 واندتیدستگاه م نیو بیمار اصلاً متوجه کمبود اکسیژن نخواهد شد. ا

 یهاطیبه عنوان یک وسیله توانبخش تنفسی کمکی همواره در مح

 یهادرمانی در کنار پزشک و پرستار باشد و قابلیت کاربرد در بخش

، و ICU ،CCU، اطفال، اورژانس، ی، جراحیمختلف از قبیل: داخل

بیمارستان حتی در وضعیتی که بیمار بی هوش و یا در  یهاتمام بخش

تهاجمی اکسیژن تراپی  یهاخواب است را دارد و دیگر نیازی به روش

برای بیمار نیست و اکسیژن بیماران را در حالت خواب بدون متوجه 

ن پرستاران از اکسیژ . این امر سبب اطمیناندیینمایم نیها تأمشدن آن

رسانی مناسب به بیماران خواهد و همچنین سبب تمرکز آنها بر روی 

د با که این کاربر شودیپرستاری برای بیماران دیگر م یهاسایر مراقبت

 تواندیم باشدیتوجه به شرایط فعلی کشور که کمبود جدی پرستاران م

 که قادر به چشمگیر باشد. مزیت دیگر فلومتر هوشمند در این است

تنفسی مختلف خصوصاً بیماری  یهایماریتجویز اکسیژن برای ب

بیماری مزمن تنفسی انسدادی( ) COPDتنفسی مزمن همچون 

. باشدی. نکته قابل اهمیت در تشخیص نیاز بیمار به اکسیژن مباشدیم

مهم تنفسی در حافظه این دستگاه  یهایماریبا توجه به اینکه برخی ب

اند، لذا ضریب اطمینانی جهت تجویز فرض طراحی شدهبه صورت پیش 

مناسب و مفید اکسیژن خواهد بود. مزیت دیگر این فلومتر استفاده 

. سطح کم سواد دلیلی باشدیتر نسبت به فلومترهای موجود مراحت

ز ا توانندیو افراد مختلف م شودیبرای عدم استفاده از این فلومتر نم

ند و تا افراد سالم شودیفلومتر سبب م نی. ااین فلومتر بهره مند شوند

 از فلومترهای توانندیناتوان و افرادی که مشکلات بینایی دارند و نم

موجود در بازاراستفاده کنند، به راحتی کار کرده و نیاز خود به اکسیژن 

 را برطرف سازند.

 بحث

با در نظر گرفتن اهمیت اکسیژن تراپی، هدف اصلی این مطالعه طراحی 

دستگاهی جهت اطمینان از ارائه میزان کافی اکسیژن برای بیماران 

تنفسی بود. در این راستا فلومتر هوشمند دیجیتال بر اساس شرایط 

پزشکی و  یهاموجود طراحی و ثبت گردیده است. یکی از چالش
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پرستاری در مراقبت از بیماران تنفسی نگرانی درباره دریافت میزان 

به این بیماران است. وجود دو بخش اصلی کافی و صحیح اکسیژن 

تنظیم اتوماتیک و مکانیکال اکسیژن سبب شده است تا این وسیله 

در مراقبت از بیماران تنفسی داشته باشد. بر  یاکاربردهای گسترده

اساس متون پزشکی و همچنین استفاده رایج فعلی از پالس اکسیمتری، 

ان اشباع هموگلوبین از وسیله معیاری دقیقی جهت ارزیابی میز نیا

تر . فلومباشدیاکسیژن و وضعیت اکسیژناسیون بافتی بیماران م

 کندیدیجیتال هوشمند نیز که بر اساس پالس اکسیمتری کار م

بازتابی از وضعیت اکسیژناسیون بافتی بیمار بوده و بر اساس  تواندیم

ائه رشرایط بیمار اکسیژن مورد نیاز بیمار به صورت اطمینان بخشی ا

 دهد.

در مقایسه بین فلومتر دیجیتال هوشمند و فلومترهای سنتی موجود، 

دیجیتال داری عملکردهای متعدد و اطمینان بخشی  یفلومترها

مداوم وضعیت اکسیژناسیون و ارائه میزان کافی و نه  شیهستند. پا

کمتر از حد نیاز و یا بیستر از آن یکی از مهمترین کارکردها و دلایل 

لومتر دیجیتال است. در این وسیله بیمار در تمام طول مدت تمایز ف

دریافت اکسیژن از وضعیت اکسیژناسیون اطلاع داشته و این اطلاعات 

نیز قابل دسترس برای دیگر افراد خصوصاً اعضا خانواده و تیم درمان 

درحالی است که فلومتر های فعلی تنها اکسیژن را با یک  نی. اباشدیم

 دهندیدون توجه به وضعیت اکسیژناسیون بیمار ارائه ممیزان ثابت و ب

و معیاری جهت اینکه آیا این میزان با توجه به شرایط بیمار کافی است 

یا خیر دارا نیستند. در فلومتر هوشمند سیستم اعلام هشدار تعبیه شده 

است که این امکان را برای بیمار و افراد مراقبت کننده از وی فراهم 

در حالی  نیدامات لازم را در اولین زمان ممکن ارائه دهند، اتا اق کندیم

است که در فلومترهای فعلی هیچ گونه آلارمی مبنی بر قطع اکسیژن 

و یا به اتمام رسیدن میزان اکسیژن موجود در کپسول وجود ندارد. در 

فلومتر دیجیتال این امکان وجود دارد که در صورت اینکه بیمار وسیله 

همچون کانولای بینی و یا ماسک را بردارد دستگاه اعلام اکسیژن رسان 

 ولی این امکان در فلومترهای فعلی وجود ندارد. دینمایم

در فلومترهای فعلی موجود امکانی جهت نمایش میزان اشباع 

( و یا تعداد ضربان قلب وجود ندارد. SPO2) ژنیهموگلوبین از اکس

صفحه نمایشگر طراحی  در حالی است که در فلومتردیجیتال یک نیا

 دهدیو همچنین ضربان قلب را نمایش م SPO2شده است که میزان 

بازتابی از شرایط همودینامیک بیمار باشد. جهت اطمینان از  تواندیو م

کاربردی بودن نتایج مدنظر فلومتر دیجیتال هوشمند، طرح تحقیقاتی 

هد نجام خوابه صورت یک مطالعه تجربی و در قالب کارآزمایی بالینی ا

 یهاطینفر از بیماران بستری در مح 14گرفت. در این مطالعه تعداد 

درمانی مختلف به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمون و 

( قرار خواهند گرفت. در هر دو گروه در ابتدا نظرات 11کنترل )هر گروه 

پس ، سگرددیبیماران پیرامون فلومترهای فعلی بررسی شده و ثبت م

در گروه آزمون اکسیژن تراپی به وسیله فلومتر هوشمند انجام خواهد 

گرفت و در گروه کنترل با استفاده از فلومترهای موجود اکسیژن ترابی 

. پس از آن نظرات بیماران در هر دو گروه پیرامون گرددیانجام م

سهولت در استفاده و اطمینان از ارائه میزان اکسیژن و راحتی آن مورد 

ها رسی و مقایسه با گروه دیگر قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز دادهبر

مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مقاله حاضر بخشی از یک طرح 

 .باشدیتحقیقاتی م

 یریگجهینت

مطمن جهت ارائه اکسیژن مورد نیاز  یالهیفلومتر دیجیتال هوشمند وس

ورد . ارائه اکسیژن مباشدیبه بیماران تنفسی با ضریب اطمینان بالا م

نیاز بر اساس میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن پایه کارکرد این وسیله 

. کارکرد به صورت اتوماتیک و دستی برای کلیه افراد جامعه و باشدیم

مسکونی، درمانی و مراقبتی همچون  یهاطیتیم درمان در تمامی مح

از مزایای اصلی این دستگاه  هاشگاهی، درمانگاه و آساهامارستانیب

 .باشدیم

 یگزارسپاس

این مطالعه بر اساس یک طرح ابداعی توسط نویسندگان مقاله که 

انجام شده است و هیچ گونه  باشندیمالکین و مخترعین این وسیله م

مان دولتی و خصوصی دریافت ننموده است. حمایت مالی را از هیچ ساز

لازم است از کلیه مسولین محترم سازمان ثبت اسناد و املاک  نیهمچن

کشور/ثبت اختراع که طرح مذکور را با دقت مورد بررسی قرار داده و 

 در نهایت ثبت نمودند تشکر و قدردانی گردد.

 تضاد منافع

هیچ گونه تضاد که در نگارش این مقاله  دارندیلام منویسندگان اع

ندارد.منافعی وجود 
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Abstract 

Introduction: One problem that arises when caring for patients with respiratory diseases is setting 

of oxygen with current flow meters, which needs monitoring by proficient nurses. This study aimed 

at designing a flow meter for oxygen setting in patients with respiratory diseases. 

Methods: This device was registered in Real Estate Registration Organization of Iran with the 

following code 91414 dated 27/3/2017. The digital flow meter includes one flow meter, digital 

display screen, pulse oximeter input, entrance and exit of oxygen. The amount of needed oxygen 

for the patient is determined by the hemoglobin saturation level of the oxygen (Spo2) and delivery 

to the patient is by an automatic ally or manually. Display of delivered oxygen to the patient and 

heart rate in the digital method and existence of acoustic alarms that announce disconnection of 

oxygen are other functions of this device. 

Results: Application of this device could reduce concerns about delivery of less or more oxygen 

than needed by patients, especially at home. 

Conclusions: The digital flow meter is a safe device for delivery of oxygen to respiratory patients. 

Basis of this device is delivery of oxygen by hemoglobin saturation level. The researchers suggest 

clinical trial studies to demonstration the clinical function of this device. 

Keywords: Oxygen Therapy, Flow Meter, Pulse Oximeter, Nurses 
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